
温馨提示 

 

1. 柜体到货后，需静置 30 分钟以上，方可通电试机.

柜体后壁离墙体距离须保持 20cm 以上. 

 

2. 摆放物品不可阻塞气体通风口，影响控湿效果. 

 

3. 夏天，环境湿度高，请将机器右下部的加湿开关

置“关 ”加湿器不用加水；出厂设置为“关”态. 

 

4. 加湿器的加湿强度开关调为”弱”状态,否则，过

冲大，湿度显示波动大。出厂已设置好. 

 

5. 加湿器装水口在装水容器的反面，建议加蒸馏水 . 

 

6. 加湿器水箱盖为扣入式，不可用力太大，否则，

将扭坏塑料丝牙！ 


